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WCPiT /EA/381-22/2021 

Poznań, 2021-09- 08
Uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawę testów do diagnostyki mikrobiologicznej. 

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. (t.j z 2019r. poz. 2019 ze zm.), Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia.

PYTANIE nr 1: 
1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

Uzasadnienie:
W obecnej sytuacji epidemii Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi odręcznemu. Potwierdzenie tej zasady znajduje się w art. 78(1) kodeksu cywilnego, który zrównuje kwalifikowany podpis elektroniczny z podpisem własnoręcznym.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.
PYTANIE nr 2: 
2.
Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 4 wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto.
Uzasadnienie:

VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.
PYTANIE nr 3: 
3.
(§ 4 ust. 1 pkt 3 wzoru umowy) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 5% wartości netto niezrealizowanej części umowy? 
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.
PYTANIE nr 4: 
4.

Prosimy o modyfikację § 2 wzoru mowy poprzez dopisanie, iż  wartość pojedynczej dostawy nie może być mniejsza niż 150,00 zł netto.
Uzasadnienie:

Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł koszty transportu, na które składają się min. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.
Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian. Zamawiający będzie składał zamówienia sukcesywnie zgodnie z zapotrzebowaniem.
PYTANIE nr 5: 
5.

W związku z obecnie obowiązującymi przepisami pozwalającymi na stosowanie faktur elektronicznych (art. 2 pkt 32 oraz art. 106n ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) oraz planowanym w sierpniu br. upowszechnieniem stosowania elektronicznego fakturowania w zamówieniach publicznych dzięki obowiązkowi przyjmowania e-faktur przez Zamawiających (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych), zwracamy się z prośbą o wskazanie w § 3 wzoru umowy adresu e-mail, na który Wykonawca może przesyłać fakturę w formie elektronicznej.
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy umowy i dodaje w załączniku nr 4 w § 3 pkt 10 następującej treści.
10. Wykonawca ma możliwość przesłania faktury w wersji elektronicznej na adres platformy: www.efaktura.gov.pl lub na adres e-mail poznan@wcpit.org.
PYTANIE nr 6: 
6.
Czy Zamawiający dopuści aneksowanie ze względu na zamianę oferowanego produktu na produkt równoważny w przypadku zmiany produktu lub producenta sprzętu?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.
PYTANIE nr 7: 
7.
Czy Zamawiający dopuści, po każdorazowej konsultacji z Zamawiającym w razie problemów z dostawą związaną z obecną sytuacją tj., opóźnienia w dostawach wynikające z sił wyższych – tj. zagrożenie Koronawirusem -  możliwość zaoferowania zamiennika produktu w trakcie realizacji umowy, o innej nazwie, kodzie i/lub sposobie opakowania produktu oraz zbliżonych parametrach jakościowych w stosunku do produktu zaoferowanego w danej pozycji oferty w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jest on niedostępny u producenta, termin dostaw jest wydłużony, trwają wydłużone kontrole w zakresie dostarczanych produktów od Producentów/ Dostawców? W przypadku innego sposobu pakowania (konfekcji), cena za opakowanie zbiorcze oferowanego zamiennika zostałaby przeliczona w ten sposób, że cena za sztukę lub oznaczenie zamiennika byłaby równa cenie za sztukę lub oznaczenie produktu znajdującego się danej pozycji umowy.
Uzasadnienie: 
Wprowadzenie niniejszego zapisu pozwoli zarówno na zabezpieczenie ciągłości procesu diagnostycznego i uchroni, zarówno Zamawiającego oraz Wykonawcę przed nieoczekiwanymi oraz niezależnymi od nich skutkami wypadków losowych, do których mogą należeć: czasowa awaria linii produkcyjnej u producenta, czasowe wycofanie produktu przez producenta brak dostępności surowców, niekorzystne zmiany makroekonomiczne czy wpływ klęsk żywiołowych.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.
PYTANIE nr 8: 
8.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie we wzorze umowy postanowienia, iż dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w tym poszczególnych zamówień, gdy konieczność zmiany spowodowana jest okolicznościami poza kontrola stron, których działając z należytą starannością strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Dotyczy to w szczególności takich okoliczności jak zagrożenie epidemiologiczne, zamieszki , akty terroru, zamknięcie granic, rządowe ograniczenia międzynarodowego  transportu, utrudnienia na lotniskach i granicach, tj. okoliczności o charakterze tzw. siły wyższej. W czasie trwania siły wyższej Wykonawca odpowiada za wykonanie Umowy na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. Wykonawca dołoży wszelkich starań , aby pomimo istnienia siły wyższej zapewnić ciągłość dostaw wszystkich produktów na bieżąco i zgodnie ze składanymi zamówieniami oraz zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów.
Uzasadnienie:
Z uwagi na wyjątkowość sytuacji, jaką jest wybuch pandemii SARC-CoV-2, oraz dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu, w tym:
Potencjalnie ograniczoną dostępność wybranych produktów związaną z nagłym i niemożliwym do przewidzenia zwiększeniem światowego zapotrzebowania na wyroby medyczne do diagnostyki in vitro oraz podejmowanie przez państwa dotknięte epidemią – w tym Polskę – środki profilaktyczne i zaradcze, takie jak: zamknięcie granic, ograniczenie międzynarodowego transportu, zwiększone kontrole na lotniskach i granicach, a także inne dodatkowe obowiązki nakładane na producentów i dystrybutorów produktów w sektorze ochrony zdrowia , stanowiące okoliczności o charakterze tzw. siły wyższej, złożone przez Zamawiającego zamówienia mogą nie zostać zrealizowane lub mogą zostać zrealizowane w późniejszym terminie lub w odbiegającej od zamówienia liczbie produktów. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.
PYTANIE nr 9: 

1. §1 ust. 3 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: 

,,Wykonawca wraz z pierwszą dostawą dostarczy karty charakterystyk substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego, lub oświadczenie, że takie karty nie są dla danego produktu wymagane. W odniesieniu do Wykonawców nie mających technicznych możliwości dostarczenia kart charakterystyk wraz z pierwszą dostawą, Zamawiający uzna za spełnienie warunku udostępnienie ich do bezpłatnego i całodobowego pobrania z biblioteki technicznej Wykonawcy udostępnionej na jego stronie internetowej pod adresem: ………………….............................”? 
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.
PYTANIE nr 10: 

2. §2 ust. 9 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu przeznaczonego na załatwienie przez Wykonawcę reklamacji do 5 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie? 
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.
PYTANIE nr 11: 

3. Zadanie 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie do identyfikacji Gram ujemnych pałeczek wystandaryzowanych zestawów, które składają się z 21 zminiaturyzowanych testów biochemicznych i bazy danych? W skład zestawu wchodzi 25 pasków API 20E, 25 komór inkubacyjnych 25 kart wyników oraz 1 zacisk zamykający. Dodatkowo wymagane są odczynniki. 

4. Zadanie 2 – W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie tabeli asortymentowej celem zaoferowania niezbędnych odczynników do wykonywania testów? 
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.
PYTANIE nr 12: 

5. Zadanie 2 oraz projekt umowy §1 ust. 4 – Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie produktów z pakietu z minimalnym terminem ważności 4 – 6 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego? 

Uzasadnienie: ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników – nie można określić terminu ważności oferowanego asortymentu na podany w SWZ. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.
PYTANIE nr 13: 

Proszę o odstąpenie od wymogu

- Test znajduje się w zestawieniu Emergency Use Listing WHO

WHO (ŚOZ; ang. World Health Organization) – jest organizacją działającą w ramach ONZ i nie jest organizacją

wytyczającą normy odnośnie ochrony zdrowia dla krajów europejskich.

Zalecenia europejskie i spis testów antygenowej na liście

https://ec.europa.eu/health/security/crisis-management/twg_covid-19_diagnostic_tests_en

- testów wzajemnie uznawanych przez państwa członkowskie UE I te zalecenia przyjeły wszystkie kraje europejskie.

Są one bardziej restrykcyjne i szczegółowo opisane. Żaden szpital w Polsce nie może używać testów nie bedących na tej liście.

Ograniczenie się do listu EUL WHO - jest niezrozumiałe i ogranicza konkurencję.

Opis produktu spełnia tylko jedna amerykańska firma Abbo􀀊 - co jest niezrozumiałe i niezgodne z prawem zamówień publicznych.
Proszę o odstąpenie od wymogu

- Test znajduje się w zestawieniu Emergency Use Listing WHO

WHO (ŚOZ; ang. World Health Organization) – jest organizacją działającą w ramach ONZ i nie jest organizacją wytyczającą normy odnośnie ochrony zdrowia dla krajów europejskich.

Wytyczne przez polskie jednostki rządowe np Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nie uwzględniają wymogu by testy znajdowały się na liście EUL WHO .

h􀀆ps://www.aotm.gov.pl/media/2021/04/Diagnostyka-laboratoryjna-SARS-CoV-2-%E2%80%93-aktualizacja-Zalecen-wersja-2.0-7-kwietnia-2021-r..pdf

Krajowe członkowskie unii europejskiej ratyfikowały zalecenia i zaakceptowały listę wzajemnie uznawanych testów antygenowych znajdujących się na stronie h􀀆ps://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_commonlist_en.pdf Ograniczenie się do listy EUL WHO jest niezrozumiałe i ogranicza konkurencje co jest niezgodne z prawem zamówień publicznych.

Obecny opis przedmiotu zamówienia pozwala na jego spełnienie wyłącznie przez jeden wyrób ofertowany przez amerykańską firmę Abbott. Co nie jest uzasadnione aktualną sytuacją na rynku w zakresie dostępnych testów akceptowalnych w krajach UE do celów diagnostnycznych COVID-19.

Dlatego prosimy o odpowiedź na pytanie czy dopuszczają Państwo testy spełniające wytyczne WHO i znajdujące się na liście testów Komitetu ds. Bezpieczeństwa Zdrowia UE(HSC) oraz stosowane do celów diagnostycznych COVID-19 w przynajmniej trzech krajach UE. chociaż nie posiadają statusu EUL WH0? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie.

Zamawiający opracował dodatkowe wymagania

- Test znajduje się w zestawieniu Emergency Use Listing WHO

co powoduje, że spełnia je tylko jeden produkt amerykańskiej firmy Abbott.

Takie działanie nie jest uzasadnione. Wobec tego

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę, jak też zapytuje, czy Zamawiający w celu

zwiększenia konkurencyjności ofert i dostosowania określonych wymogów do polskich i europejskich regulacji: wyrazi zgodę na zaoferowanie wszystkich testów antygenowych znajdujących się w Krajowym Rejestrze Medycznym i Test wpisany na listę testów wzajemnie uznawanych przez państwa członkowskie UE spełniających wszystkie parametry wskazane w Zalaczniku nr 1 – opis przedmiotu zamowienia. a nie tylko tych z listy EUL WHO - które spełnia tylko jedna amerykańska firma Abbott ?

Czy zamawiający Wyrazi zgodę na to, aby testy były oferowany spoza listy WHO, ale w zakresie spełniającym wymagania z Zarządzenia Nr 174/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 05.11.2020r. zmieniającym zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przy rekomendacji i według aktualnego Stanowiska Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych (https://www.mp.pl/covid19/zalecenia/252097,stanowiskopteilchzw-

sprawie-wartosci-diagnostycznej-testow-antygenowych-wykorzystywanych w rozpoznawaniu zakazen- sars-cov-2-14112020) w sprawie wartości diagnostycznej testów antygenowych wykorzystywanych w rozpoznawaniu zakażeń SARS-CoV-2?

Czy zamawiający Wyrazi zgodę na to, aby testy były oferowane zgodnie z rekomendacją Naczelnej Izby

Lekarskiej (dalej jako „Nil") z 20 września 2020 r., w które nie ma odniesienie do listy

WHO . NIL wskazuje, że o wyborze testu winna decydować swoistość, a na rynku polski z rekomendacjami, dostępne są testy spoza listy EUL WHO, ujęte w Krajowym Rejestrze Medycznym i liście EWS, które w świetle kryterium swoistości uzyskują lepsze parametry, a są przez Zamawiającego dyskryminowane jedynie przez brak ich wpisania na listę WHO.

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie testów znajdujących się na liście testów antygenowych rekomendowanych przez Komisję Europejską.

Wykonawca wskazuje, że polskie oraz europejskie regulacje i rekomendacje zawierają precyzyjniejsze, jak też surowsze wymagania w zakresie testów antygenowych, ale dopuszczają produkty je spełniające, które nie są jednak zawarte na liście EUL WHO

W przypadku nie podzielenia powyższego i utrzymania zawężenia konkurencji,

Zamawiający będzie dopuszczać się naruszenia ww. rekomendacji polskich organów, ale też art. 15 ust. 1 pkt 5) ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej jako „UZNK")

(Czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do

rynku, w szczególności przez: działanie mające na celu wymuszenie na klientach

wyboru jako kontrahenta określonego przedsiębiorcy lub stwarzanie warunków

umożliwiających podmiotom trzecim wymuszanie zakupu towaru lub usługi u określonego przedsiębiorcy.) w zw. z ust. 2 pkt 1 i 2 (Czyn, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, może polegać w szczególności na ograniczeniu w istotny sposób lub wyłączeniu możliwości dokonywania przez klienta zakupu u innego przedsiębiorcy; stworzeniu sytuacji powodujących pośrednio lub bezpośrednio narzucenie klientom przez podmioty trzecie konieczności dokonania zakupu u danego przedsiębiorcy lub u przedsiębiorcy, z którym dany przedsiębiorca pozostaje w związku gospodarczym). Zamawiający bowiem w sposób nieuzasadniony ogranicza konkurencję.

Dodatkowo Wykonawca wskazuje, że Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia

zastosował dyskryminację, która przejawia się w ustanowieniu wymagań na tyle

rygorystycznych, że nie jest to uzasadnione potrzebami Zamawiającego i jednocześnie ograniczająca krąg wykonawców, gdyż produkty z polskimi oraz europejskimi rekomendacjami i spełniające polskie wymaganie z rozporządzenia Prezesa NFZ, spełniają już te wymogi, a mimo to Zamawiający tych rozwiązań nie dopuści, jak nie są zarówno na liście EUL WHO

Testy z listy EUL WHO był już krytykowane przez ekspertów jako mniej miarodajne i

rzeczywiste niż inne, ale nieznajdujące się na tej liście. Dla przykładu podaje się link

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31830-4/fulltext.

Wykonawca podnosi zatem, że utrzymanie kwestionowanych wymogów (EUL WHO)

powoduje, że w sposób nieuzasadniony Zamawiający ogranicza konkurencję. Takie

działanie jest na niekorzyść służby zdrowia (zamówienia są dla szpitali) i świadczy o chęci wyboru konkretnego podmiotu i konkretnego produktu, przy czym w świetle ww. zarzutów do tego produktu stanowi nieuzasadnione i nieprawidłowe ograniczenie konkurencji, jak też naruszenie przez Zamawiającego prawa podmiotowego z art. 5 ustawy Kodeks cywilny. w zw. z art. 3 ust. 1 UZNK w zw. z art. 6a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.).

Reasumując, w okresie epidemii COVID-19 zamawiający, w tym przede wszystkim

podmioty lecznicze, kupując testy winny kierować się swoistością i ich czułością, jak też nie powinno się ograniczać zamówienia w sposób nieuzasadniony dla niektórych

podmiotów, co też spowoduje nieracjonalne wydatkowanie środków publicznych.

Ograniczenie konkurencji przez Zamawiającego spowoduje, że wybrany oferent może zaoferować zawyżoną ceną, którą Zamawiający będzie przyjmował. Takie działanie należy też uznać za niegospodarne i niecelowe, naruszające art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, a z uwagi na epidemię COVID-19 również generujące nieuzasadnione koszty dla służby medycznej, które powinny być skierowane na inne cele. Sam zatem fakt zatem umieszczenia na liście EUL WHO z dalszym celowym i kierunkowym wymaganiem z opisu przedmiotu zamówienia pod kątem danego produktu, nie świadczy o tym, że tylko te testy są prawidłowe. Jedynie zatem ogół stanowisk z rynku polskiego w związku z polskimi regulacjami prawnymi i rekomendacji medycznymi, w zakresie wymagań przedmiotowych i deklaracji zgodności z nimi, może być uznany za wymóg prawidłowy.

Mając powyższe na uwadze, wnosimy o wykreślenie wymogu w zakresie listy EUL WHO, jak też dopuszczenia wszelkich testów rekomendowanych przez Komisję Europejską w przypadku spełnienia wymagań swoistości i czułości

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie.

Zgodnie z Rozporządzeniem nr 189/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 01.12.2020 r. zmieniające zarządzanie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, że testy spełniające poniższe wymagania Narodowego Funduszu Zdrowia (minimalne wartości: czułość 90%; swoistość 97% zgodne z danymi walidacyjnymi deklarowanymi przez producenta w procesie rejestracji wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro) są refundowane. Czy zgodnie z powyższym Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania statusu EUL WHO testów

antygenowych. Poniżej fragment załącznik nr 1 Rozporządzenia nr 189/2020/DSOZ

Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, który potwierdza refundację na podstawie kodu produktu rozliczeniowego.
Wnosimy o odstąpienie od wymagania cytat: ''Test znajduje się w zestawieniu Emergency Use Listing WHO.

Wymaganie, aby test posiadał status EUL WHO jest niezgodny z:

a) Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 2010 nr 107, poz. 679),

b) Wskazaniami Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i

Produktów Biobójczych w Warszawie jako jednostki nadzorującej obrót towarami na ternie RP w imieniu Ministra Zdrowia,

c) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

d) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań

zasadniczych dla wyrobów medycznych do diagnostyki In vitro (Dz. U. 2011 nr 16, poz. 75),

e) art. 7, art. 30 art. 29 Ustawy Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 769 ze zm.),

f) Dyrektywą 98/79/WE z dnia 27 października 1998 r. w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro,

g) Wytycznymi krajowymi dotyczącymi testów wykrywającymi antygen SARS-CoV-2,

h) W diagnostyce COVID-19 w Polsce, które są nadrzędne do zaleceń WHO,

i) Z ustawą a dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 z póź. zm.).

Dyrektywa 98/79/WE oraz ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 wprost wskazuje, że w obrocie gospodarczym mogą znajdować się wyroby posiadające znak CE, a nie rekomendowane przez jednostkę nie posiadającej możliwości i uprawnień do zwalniania wyrobów do obrotu gospodarczego na terenie UE. Ponieważ WHO jest organizacją działającą w ramach ONZ i zajmuje się ochroną zdrowia jej rekomendacje mogą być wiążące dla obszaru gospodarczego poza UE. Jednak kraje UE mają odrębne przepisy i do obrotu można wprowadzać wyroby zgodne z Dyrektywą 98/78/WE tj. oznakowane CE, spełniające wymagania norm w tym jakościowych. Polska może wprowadzić dodatkowe wymagania dla wymaganej jakości i takie wprowadziła w odpowiednich wytycznych, które wymagają, aby testy były wyższej czułości diagnostycznej niż rekomendowane przez WHO.

Obowiązującym dokumentem są rekomendacje Zespołu do spraw koordynacji sieci laboratoriów COVID w sprawie możliwości wykorzystania testów wykrywających antygen SARS-CoV-2 w diagnostyce COVID-19 w Polsce z dnia 03-11-2020(1) .

Zatem wymaganie spełnienia wymagań WHO jest niezgodne z przepisami krajowymi oraz UE, dlatego wnosimy jak na wstępie

Czy zamawiający odstapi od wymogu

''Test znajduje się w zestawieniu Emergency Use Listing WHO.

Aktualny opis przedmiotu zamówienia dedykowany jest wyłącznie jednemu wykonawcy i powoduje ograniczenie dostępu do postępowania innym uczestnikom, co godzi także w interes ekonomiczny szpitala.

Wnosimy o odstąpienie od wymagania

Test znajduje się w zestawieniu Emergency Use Listing WHO.

Powyższe wymaganie wraz z opisany wymaganiami w załączniku numer 1 jest w stanie spełnić tylko jeden producent Abbot, co zagwarantuje pozyskanie umowy z wybranym Wykonawcą. Zamykanie dostępu innym producentom z obszaru UE do postępowania jest niezgodne z Dyrektywą 2004/18/WE. oraz art. 99 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych bowiem przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Oznacza to w szczególności zakaz posługiwania się przez zamawiających przy określaniu przedmiotu zamówienia jakimikolwiek

sformułowaniami lub parametrami, które wskazywałyby na konkretny wyrób, produkt, czy też wykonawcę. Zakaz używania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. Należy wskazać, iż dotyczy to również sytuacji w której Zamawiający wprost nie posługuje się nazwą konkretnego produktu, czy też producenta, ale opisuje przedmiot zamówienia w taki sposób, że wynika z niego, że tylko jeden produkt spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wnosimy o odstępienie od wymogu "Test znajduje się w zestawieniu Emergency Use Listing WHO."

Powyższy warunek spełnia tylko jeden wyrób tj. Panbio COVID-19 Ag Rapid Test Device

(NASOPHARYNGEAL) firmy Abbo􀀅 Rapid Diagnos􀀆cs Jena GmbH , dlatego wnosimy o wykreślenie w/w wymagania z uwagi , że to wymaganie ogranicza konkurencję i nie jest uzasadnione. Światowa Organizacja Zdrowia WHO nie zajmuje się dopuszczeniem do obrotu testów do wykrywania SARS-CoV-2, a posiadanie statusu EUL WHO nie oznacza, że tylko testy które ten status posiadają mogą być wprowadzone do obrotu i używania w krajach UE. Wymaganie w/w statusu pozbawia możliwości złożenia ofert przez innych producentów, którzy również są w stanie zaoferować testy o podobnych a nawet lepszych parametrach niż określone przez Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Zamawiającemu zależy na zakupie testów spełniających najwyższe standardy jakościowe, tak aby otrzymywane wyniki były jak najbardziej wiarygodne. 

Fakt posiadania rekomendacji WHO jest jedną z przesłanek potwierdzających wymienione walory. Obecnie na liście WHO EUL znajdują się 4 testy antygenowe.
PYTANIE nr 14: 
Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotów zamówienia w pakiecie 3, poz. 1 i 2 w przedmiotowym postępowaniu:
1. Zgodnie z Rozporządzeniem nr 189/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia   z dnia 01.12.2020 r. zmieniające zarządzanie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków  rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, że testy spełniające poniższe wymagania Narodowego Funduszu Zdrowia (minimalne wartości: czułość 90%; swoistość 97% zgodne z danymi walidacyjnymi deklarowanymi przez producenta w procesie rejestracji wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro) są refundowane. Czy zgodnie z powyższym Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania statusu EUL WHO testów antygenowych. Poniżej fragment załącznik nr 1 Rozporządzenia  nr 189/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, który potwierdza refundację na podstawie  kodu produktu rozliczeniowego. 
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Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Zamawiającemu zależy na zakupie testów spełniających najwyższe standardy jakościowe, tak aby otrzymywane wyniki były jak najbardziej wiarygodne. 

Fakt posiadania rekomendacji WHO jest jedną z przesłanek potwierdzających wymienione walory. 
PYTANIE nr 15: 

2. Wnosimy o odstąpienie od wymagania cytat: ‘’…. SARS-CoV-2 i posiadać status EUL WHO’’ oraz zastąpienie go wymaganiem:

…. SARS-CoV-2 i być zgodny ze stanowiskiem Zespołu do spraw koordynacji sieci laboratoriów COVID w sprawie możliwości wykorzystania testów wykrywających antygen SARS-CoV-2 w diagnostyce COVID-19 w Polsce.

Wymaganie, aby test posiadał status EUL WHO jest niezgodny z:

a) Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 2010 nr 107, poz. 679),

b) Wskazaniami Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie jako jednostki nadzorującej obrót towarami na ternie RP w imieniu Ministra Zdrowia,

c) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

d) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do diagnostyki In vitro (Dz. U. 2011 nr 16, poz. 75),

e) art. 7, art. 30 art. 29 Ustawy Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 769 ze zm.),

f) Dyrektywą 98/79/WE z dnia 27 października 1998 r. w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro,

g) Wytycznymi krajowymi dotyczącymi testów wykrywającymi antygen SARS-CoV-2,

h) W diagnostyce COVID-19 w Polsce, które są nadrzędne do zaleceń WHO,

i) Z ustawą a dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 z póź. zm.).

Dyrektywa 98/79/WE oraz ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 wprost wskazuje, że w obrocie gospodarczym mogą znajdować się wyroby posiadające znak CE, a nie rekomendowane przez jednostkę nie posiadającej możliwości i uprawnień do zwalniania wyrobów do obrotu gospodarczego na terenie UE. Ponieważ WHO jest organizacją działającą w ramach ONZ i zajmuje się ochroną zdrowia jej rekomendacje mogą być wiążące dla obszaru gospodarczego poza UE. Jednak kraje UE mają odrębne przepisy i do obrotu można wprowadzać wyroby zgodne z Dyrektywą 98/78/WE tj. oznakowane CE, spełniające wymagania norm w tym jakościowych. Polska może wprowadzić dodatkowe wymagania dla wymaganej jakości i takie wprowadziła w odpowiednich wytycznych, które wymagają, aby testy były wyższej czułości diagnostycznej niż  rekomendowane przez WHO. Obowiązującym dokumentem są rekomendacje 

Zespołu do spraw koordynacji sieci laboratoriów COVID w sprawie możliwości wykorzystania testów wykrywających antygen SARS-CoV-2 w diagnostyce COVID-19 w Polsce z dnia 03-11-2020(1) .

Zatem wymaganie spełnienia wymagań WHO jest niezgodne z przepisami krajowymi oraz UE, dlatego wnosimy jak na wstępie.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Zamawiającemu zależy na zakupie testów spełniających najwyższe standardy jakościowe, tak aby otrzymywane wyniki były jak najbardziej wiarygodne. 

Fakt posiadania rekomendacji WHO jest jedną z przesłanek potwierdzających wymienione walory. 
PYTANIE nr 16: 
3. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania czułości oraz swoistości względem mutacji alfa i delta?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

PYTANIE nr 17: 
4.  Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania buforu inaktywującego?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.
PYTANIE nr 18: 
Zapytania do pakietu nr 3

1. Zamawiający w załączniku nr 1 do swz pkt 7 opisał charakterystyczne cechy  testów ABBOTT dlatego wnosimy o opisanie równoważności i podajemy propozycje.

Zamawiający wprost wykluczył wszystkie produkty pochodzące z UE oraniczając im dostęp do rynku i wymaga tylko testów firmy ABBOT. Wnosimy o zgodne z art. 99 pzp ust 5 opisanie równoważności dla cech/wymagań. Testy pochodzące z UE nie posiadają p/w cech, co wprost wyklucza ich producentów z grona potencjalnych oferentów, co jest niezgodne z art. 99 ust 4 Pzp.

a) Test znajduje się w zestawieniu Emergency Use Listing WHO. 

b) giętką wymazówkę flokowaną z przewężeniem umożliwiającym jej bezpieczne przełamanie, 

c) - probówkę transportową umożliwiającą bezpieczny transport materiału po pobraniu (wymazówka po ekstrakcji pozostaje w szczelnie zamkniętej probówce) oraz bezpośrednią (bez użycia pipety)  aplikację ekstraktu z probówki do kasetki testowej.

d) kontrolę dodatnią i ujemną testu stanowiącą integralną cześć zestawu lub dostarczone do każdej dostawy w celu walidacji serii

Nasza propozycja opisu równoważności:

a) ….lub test znajduje się na liście testów wymaganych przez Ministerstwo Zdrowia, tj. zamieszczone na liście w Krajowym Rejestrze Medycznym zgłoszeń Covid-19, co jest niezbędne do właściwego wprowadzania i procesowania pacjentów covid-19 .

b) ….lub wymazówkę oznaczoną CE z numerem jednostki notyfikowanej

c)… lub probówkę transportową umożliwiającą bezpieczny transport materiału po pobraniu (wymazówka może ale nie musi po ekstrakcji pozostać w szczelnie zamkniętej probówce) oraz bezpośrednią (bez użycia pipety)  aplikację ekstraktu z probówki do kasetki testowej.
d)..,lub dostawę zestawu kontroli do każdej dostawy celem walidacji serii testów zgodnie z wymaganiem MZ.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Zamawiającemu zależy na zakupie testów spełniających najwyższe standardy jakościowe, tak aby otrzymywane wyniki były jak najbardziej wiarygodne. 

Fakt posiadania rekomendacji WHO jest jedną z przesłanek potwierdzających wymienione walory. Obecnie na liście WHO EUL znajdują się 4 testy antygenowe.
PYTANIE nr 19: 
2. Ponieważ probówki transportowe oraz wymazówki objęte są wymaganiami Dyrektywy 98/79/WE tj. muszą być oznaczone znakiem CE z numerem jednostki notyfikowanej, czy Zamawiający będzie wymagał stosownych dokumentów?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia z ofertą dokumentów wymienionych w  Rozdziale IV SWZ.
PYTANIE nr 20: 
3. Skoro Zamawiający powołuje się na normy międzynarodowe: Emergency Use Listing WHO., czy dopuści zgodnie z ustawą pzp testy, które  znajdują się na liście testów wymaganych przez Ministerstwo Zdrowia, tj. zamieszczone na liście w Krajowym Rejestrze Medycznym zgłoszeń Covid-19, co jest niezbędne do właściwego wprowadzania i procesowania pacjentów covid-19 w systemie rządowym, lecz nie znajdują się na liście WHO tylko spełniają wymagania WHO w zakresie jakości? 

Zamawiający który odwołuje się wprost do norm i specyfikacji międzynarodowych(WHO) musi dopuścić zamiennie normy krajowe lub Unijne, ponieważ przed normami/wymaganiami międzynarodowymi pierwszeństwo mają normy krajowe. Wymagania WHO obowiązują poza terytorium UE, ponieważ standardy jakości ( czułości i specyficzności) w Polsce i UE są wyższe niż zaleca WHO. Kraje unijne posiadają swoje standardy i wymagania techniczne, dlatego testy muszą bezwzględnie spełniać wymagania Dyrektywy 98/79/WE, a nie wytyczne międzynarodowe.

Ponadto wskazujemy, że Zamawiający wymagając, aby test znajdował się na liście WHO rekomenduje duże firmy i korporacje tj. ABBOTT, dyskryminując mikro i małe przedsiębiorstwa, które nie posiadają środków na odpłatne zamieszczenie na liście WHO.

Przypominamy, że lista WHO ma charakter komercyjny w przeciwieństwie do listy  Komisji Europejskiej. Zatem zasada jest prosta: zapłacisz to jesteś na liście. Komercyjne listy nie świadczą o dobrej jakości tylko o kondycji finansowej firm. Dlatego wnosimy o dopisanie w pkt 5 załącznika nr 1 „.. lub zamieszczone na liście w Krajowym Rejestrze Medycznym zgłoszeń Covid-19 prowadzonym przez MZ.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Zamawiającemu zależy na zakupie testów spełniających najwyższe standardy jakościowe, tak aby otrzymywane wyniki były jak najbardziej wiarygodne. 

Fakt posiadania rekomendacji WHO jest jedną z przesłanek potwierdzających wymienione walory. Obecnie na liście WHO EUL znajdują się 4 testy antygenowe.
PYTANIE nr 21: 
4. Czy zestaw kontroli można dostarczyć osobno zapakowane sestawy wraz z testami, skoro służą one tylko do walidacji/kontroli dostawy/serii zgodnie z wytycznymi krajowymi. I w konsekwencji wycenić odpowiedzenie ilości kontroli w osobnej pozycji pakietu w załączniku nr 2 do swz?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.
PYTANIE nr 22: 
5. Dotyczy załącznika 2 do swz FO: Czy można wpisać w rubryce „(a) Ilość” ilości pełnych opakowań handlowych? I dodatkowo do każdego opakowania wycenić ilość kontroli? 

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian, jednocześnie wyjaśnia, że kontrola stanowi integralną część zestawy, dlatego należy wycenić cały zestaw łącznie z kontrolą.
PYTANIE nr 23: 
Zapytania do pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści testy z firmy nal von minden (Niemcy), o cechach:

- procedura nie wymaga pozostawienia wymazówki w probówce, 

- kontrole są dostarczane osobno do opakowania lub dostawy (zgodnie z wymaganiem), ponieważ waliduje się serie a nie każde opakowanie. (Niekonomiczne byłoby użycie 2 testów z każdego opakowania celem walidacji ? 

- nie znajdują się na liści WHO, ale posiadają czułość i specyficzności na poziomie +/- 99% czyli wyższe niż wymaga WHO

- znajdują się liście w Krajowym Rejestrze Medycznym zgłoszeń Covid-19, co jest niezbędne do właściwego wprowadzania i procesowania pacjentów covid-19 w systemie rządowym. 
W załączeniu instrukcja.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.
PYTANIE nr 24: 
Pakiet nr 1 – Dostawa testów do diagnostyki zakażeń Clostridium difficile:

a) Czy zgodnie z Dobrą Praktyką Laboratoryjną Zamawiający wymaga zaoferowania testów

z ciekłą kontrolą dodatnią i ujemną w zestawie?

b) Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania testów, w których próbkę można przechowywać przez 72h bez potrzeby jej mrożenia?

c) Czy Zamawiający wymaga aby wraz z ofertą przedłożyć metodykę w języku polskim

i angielskim w celu wiarygodnego potwierdzenia wymagań SWZ?

Odpowiedź: 
Ad a Zamawiający wymaga zaoferowania testów z ciekłą kontrolą dodatnią i ujemną w zestawie

Ad b Zamawiający wymaga zaoferowania testów, w których próbkę można przechowywać przez 72h bez potrzeby jej mrożenia
Ad c Zamawiający wymaga złożenia dokumentów w języku polskim, jednocześnie dopuszcza również złożenie dokumentów w języku angielskim.

PYTANIE nr 25: 
Pakiet nr 3 pozycja 1 i 2 – Dostawa testów antygenowych do diagnostyki COVID-19:

a) Czy Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą dokumentu potwierdzającego autoryzację na dostawy oferowanych testów wystawionego przez producenta testów? Zagwarantuje to dostawę produktu, który będzie spełniać wszystkie rygorystyczne standardy jakie ciążą na autoryzowanych dystrybutorach oraz zapewni ciągłość dostaw.

b) Czy Zamawiający wymaga aby wymóg „bufor ekstrakcyjny zapewniający inaktywację wirusa i możliwość transportu próbek do co najmniej 2 godzin w temperaturze pokojowej” został potwierdzony w przedłożonej wraz z ofertą metodyce testów bądź stosownym dokumentem producenta?
c) Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania kontroli dodatniej i ujemnej w postaci gotowej do

użycia wymazówki?

d) Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania testów, które można bezpiecznie stosować również w środowisku poza laboratoryjnym?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia z ofertą dokumentów wymienionych w  Rozdziale IV SWZ, na postawie których oceni zgodność parametrów oferowanych wyrobów z opisanymi w załączniku nr 1. Zamawiający oczekuje zaoferowania kontroli dodatniej i ujemnej w postaci gotowej do użycia wymazówki. Zamawiający oczekuje zaoferowania testów, które można bezpiecznie stosować również w środowisku poza laboratoryjnym

PYTANIE nr 26: 
1.
Dot. Pakietu nr 3

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu braku reaktywności krzyżowej z koronawirusem HKU1 oraz wyrazi zgodę na zaproponowanie testu, w metodyce którego udowodniono w badaniach brak reakcji krzyżowej z innymi koronawirusami takimi jak MERS, 229E, OC43 i NL63 (test posiadający rekomendacje WHO oraz status WHO EUL)?

Uzasadnienie: Zamawiający umożliwi w ten sposób złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postepowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.
PYTANIE nr 27: 
2.
Dot. Pakietu nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu o czułości min. 90% oraz swoistości min. 97% w badaniach wskazanych również w oświadczeniu uzupełniającym metodykę producenta testów (test posiadający rekomendacje WHO oraz status WHO EUL)?

Uzasadnienie: Zamawiający umożliwi w ten sposób złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postepowaniu.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.
PYTANIE nr 28: 
3.
Dot. Pakietu nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie giętkich, sterylnych wymazówek do nosogardzieli, których według procedury ekstrakcji materiału po wymazie nie pozostawia się w probówce ekstrakcyjnej (test posiadający rekomendacje WHO oraz status WHO EUL)?

Uzasadnienie: Zamawiający umożliwi w ten sposób złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postepowaniu.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.
PYTANIE nr 29: 
4.
Dot. Pakietu nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie buforu ekstrakcyjnego inaktywującego wirusa w ciągu 2 minut (test posiada rekomendacje WHO oraz status WHO EUL)?

Uzasadnienie: Zamawiający umożliwi w ten sposób złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postepowaniu.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie buforu ekstrakcyjnego inaktywującego wirusa w ciągu 2 minut.
PYTANIE nr 30: 
1.

Dot. Pakietu nr 2

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów umożliwiających identyfikację pałeczek Gram-ujemnych z rodziny Enterobacterales oraz niefermentujących na podstawie oceny 19 cech podstawowych?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.
PYTANIE nr 31: 
2.

Dot. Pakietu nr 2
Czy zamawiający wymaga testów, które umożliwiają interpretację wyników po 4 godzinach inkubacji?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie testów, które umożliwiają interpretację wyników po 4 godzinach inkubacji.
PYTANIE nr 32: 
3.

Dot. Pakietu nr 3
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kontroli pod osobnym numerem katalogowym? Oferent zobowiązuje się zabezpieczyć każde opakowanie testów w zestaw kontroli (dodatnia/ujemna)?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.
PYTANIE nr 33: 
Pakiet nr 3 pozycja 1 i 2 – Dostawa testów antygenowych do diagnostyki COVID-19:

a) Czy w związku z wymogiem „probówkę transportową umożliwiającą bezpieczny transport

materiału po pobraniu....” Zamawiający wymaga zaoferowania zestawu z dwustronnie

zakręcaną probówką?  
Odpowiedź: Tak. Zgodnie z zapisem SWZ zestaw objęty zamówieniem powinien zawierać probówkę transportową umożliwiającą bezpieczny transport materiału po pobraniu (wymazówka po ekstrakcji pozostaje w szczelnie zamkniętej probówce) oraz bezpośrednią (bez użycia pipety)  aplikację ekstraktu z probówki do kasetki testowej. Realizację tego zapisu umożliwia tylko zastosowanie probówki dwustronnie zakręcanej, spełniającej również funkcję pipetki.

PYTANIE nr 34: 
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów, które spełniają kryteria diagnostyczne i których wyniki są respektowane we wszystkich krajach członkowskich EU na podstawie wspólnej listy testów antygenowych, opublikowanej przez europejską komisję ds. leków w dokumencie ”A common list of COVID-19 rapid antigen tests, including those whose test results are mutually recognised, and a common standardised set of data to be included in COVID-19 test result certificates” dostępnym pod adresem (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_21_682 )?”
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.
Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. (t.j z 2019r. poz. 2019 ze zm.) przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 13.09.2021 roku.

Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin związania z ofertą do  12.10.2021 roku.
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